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Avaliação da exposição dos médicos à radiação

em procedimentos hemodinâmicos intervencionistas*
Evaluation of radiation exposure to physicians during hemodynamic interventional procedures

Leonardo Peres da Silva1, Claudia Lúcia de Pinho Maurício2, Lucía Viviana Canevaro3,

Paulo Sérgio Oliveira4

OBJETIVO: Este trabalho avalia a distribuição de dose recebida por médicos envolvidos em procedimentos
hemodinâmicos de angioplastia coronária e coronariografia. A influência de alguns fatores, como o modo de
fluoroscopia pulsado ou contínuo e o local de acesso à veia e/ou artéria, foi investigada. MATERIAIS E
MÉTODOS: Para esta avaliação foram feitas medições utilizando dosímetros termoluminescentes de LiF:Mg,Ti,
posicionados em sete diferentes pontos do corpo dos profissionais: mãos, joelho, pescoço, testa e tórax, por
dentro e por fora do avental de chumbo. A dose foi avaliada, por exame, nos médicos que executaram os
procedimentos (30 de angioplastia e 60 de coronariografia). Os dosímetros termoluminescentes foram cali-
brados na grandeza operacional equivalente de dose pessoal, Hp(d), nas profundidades de 0,07, 3 e 10 mm.
RESULTADOS: Os resultados mostram a importância do uso do protetor de tireóide e avental de chumbo
para a redução da dose recebida pelos médicos. As doses dos profissionais que executaram procedimentos
por via braquial usando modo contínuo de fluoroscopia foram mais altas do que os que executaram por via
femoral e modo pulsado de fluoroscopia. CONCLUSÃO: Este estudo mostra a necessidade de medidas adi-
cionais de proteção e a implementação de mecanismos de treinamento em proteção radiológica para os médicos
que trabalham com cardiologia intervencionista.
Unitermos: Radiologia intervencionista; Fluoroscopia; Procedimentos hemodinâmicos; Proteção radiológica;

Dosimetria termoluminescente.

OBJECTIVE: The present study evaluates the dose distribution received by physicians involved in hemodynamic
procedures of coronary angiography and coronariography. The influence of some factors such as pulsed or
continuous fluoroscopy mode and vein and/or artery access site was investigated. MATERIALS AND
METHODS: Measurements have been performed with LiF:Mg,Ti thermoluminescent dosimeters placed on
seven different sites of the practitioners’ bodies: hands, left knee, neck, forehead and chest, under and over
the lead apron. Radiation doses for each procedure were evaluated in physicians who had performed 60
coronariography and 30 angioplasty procedures. The thermoluminescent dosimeters were calibrated in the
operational quantity personal dose equivalent, Hp(d), at depths of 0.07, 3 and 10 mm. RESULTS: The results
of the present study demonstrate the significant role played by thyroid protectors and lead aprons for reducing
radiation doses received by practitioners. Occupational doses in continuous mode fluoroscopy through brachial
access were higher than with pulsed mode fluoroscopy through femoral access. CONCLUSION: The present
study has demonstrated the necessity of implementing additional protective measures as well as a mechanism
of training in radiation protection for physicians involved in interventional cardiological procedures.
Keywords: Interventional radiology; Fluoroscopy; Hemodynamic procedures; Radiation protection; Thermo-

luminescent dosimetry.
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anestesia local e/ou sedação. A fluorosco-
pia é utilizada para localizar a lesão ou o
local de tratamento, para monitorar o pro-
cedimento e para documentar a terapia(1).
Substâncias radiopacas, conhecidas como
meios de contraste, são utilizadas para a vi-
sualização de órgãos ou tecidos radiotrans-
parentes na tela do monitor.

Estes procedimentos são plenamente jus-
tificáveis, tanto para os pacientes quanto
para o sistema de saúde, pois substituem
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INTRODUÇÃO

A radiologia intervencionista comporta
intervenções diagnósticas e/ou terapêuticas
guiadas por acesso percutâneo. Geralmente,
estes procedimentos são realizados sob
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cirurgias complicadas por procedimentos
médicos mais simples, diminuindo o risco
e o tempo de internação para o paciente,
assim como o custo total do procedimento.
Entretanto, a radiologia intervencionista é
uma das especialidades da radiologia mé-
dica que proporciona as maiores doses aos
profissionais(2). As doses ocupacionais são
altas, já tendo sido identificados em médi-
cos intervencionistas efeitos determinísti-
cos da radiação, como catarata e epilação
das extremidades(1,3). Essas doses elevadas
são causadas pela proximidade de alguns
membros da equipe, principalmente o mé-
dico intervencionista, ao paciente e ao tubo
de raios X. Para diminuir a exposição de-
vem ser utilizados anteparos móveis entre
o médico e o paciente e vestimentas de pro-
teção individual(4). As principais vestimen-
tas de proteção individual são: avental de
chumbo, protetor de tireóide, óculos plum-
bíferos e luvas de materiais atenuadores.

É importante chamar a atenção para o
fato de que profissionais que trabalham em
salas de radiologia intervencionista são
cardiologistas, ortopedistas, cirurgiões vas-
culares, neurologistas, etc., que, de maneira
geral, não têm formação em proteção ra-
diológica. Esta formação está se tornando
condição imprescindível para o uso de
equipamentos de raios X especialmente
dedicados devido, entre outras razões, à
progressiva sofisticação tecnológica.

No Brasil, a Portaria 453/98 do Minis-
tério da Saúde(5) estabelece as diretrizes de
proteção radiológica para a radiologia mé-
dica e odontológica. Este regulamento es-
tabelece os requisitos de proteção radioló-
gica necessários para o licenciamento e con-
trole dos serviços de radiologia, incluindo
os que usam fluoroscopia. Seus princípios
básicos são os usados internacionalmente
e pela Comissão Nacional de Energia Nu-
clear (CNEN)(6,7):

1. Justificação da prática e das exposi-
ções médicas individuais;

2. Otimização da proteção radiológica;
3. Limitação das doses individuais ocu-

pacionais e de público.
A prática da radiologia intervencionista

como meio diagnóstico e terapêutico é ple-
namente justificada; no entanto, aspectos
relativos à sua otimização ainda devem ser
estudados, avaliados e implementados. A
Portaria 453/98 regulamenta, principal-

mente, os aspectos relacionados à prática
da radiologia convencional e não apresenta
exigências específicas para a radiologia in-
tervencionista.

Para acompanhar as condições de traba-
lho dos profissionais é exigida a monitora-
ção individual mensal de todos os trabalha-
dores de radiologia médica, com a finali-
dade de estimar sua dose efetiva e, em al-
guns casos, sua dose equivalente no cris-
talino e extremidades. A “dose efetiva” é a
grandeza que estima o risco total da indu-
ção de efeitos estocásticos provenientes de
uma exposição à radiação. A “dose equiva-
lente em um tecido ou órgão” é a dose ab-
sorvida média nesse tecido ou órgão, mul-
tiplicada por um fator de ponderação rela-
cionado ao tipo de radiação. Para fótons,
esse fator de ponderação é igual a 1. A dose
efetiva média anual recebida pelo trabalha-
dor não deve exceder 20 mSv em qualquer
período de cinco anos consecutivos, não
podendo ultrapassar 50 mSv em nenhum
ano. A dose equivalente anual não deve
exceder 500 mSv para a pele e extremida-
des e 150 mSv para o cristalino. Doses efe-
tivas acima de 1,5 mSv/mês devem ser in-
vestigadas.

Quando é usado avental de chumbo, o
dosímetro individual de tórax deve ser co-
locado sobre o avental, na parte mais ex-
posta do tórax, dividindo-se o valor de sua
medição por um fator de correção igual a
10, para estimar a dose efetiva. O valor de
sua medição deve ser interpretado como a
dose equivalente nas regiões não-blindadas
do corpo. No caso de as extremidades e/ou
olhos estarem sujeitos a doses significati-
vamente maiores do que a leitura do dosí-
metro do tórax, dosímetros adicionais de-
vem ser usados. Todas as medições devem
ser realizadas usando-se a grandeza “equi-
valente de dose pessoal”, Hp(d), que é a
grandeza operacional de monitoração indi-
vidual externa, definida como a dose absor-
vida em um ponto a uma profundidade d,
medida em milímetros, do corpo, no tecido
mole, multiplicada pelo fator de qualidade
da radiação, que no caso dos raios X é igual
a 1. No tórax, utiliza-se d = 10 mm; nas ex-
tremidades, d = 0,07 mm; e para o crista-
lino, d = 3 mm.

Atualmente, a radiologia intervencio-
nista é amplamente utilizada em cardiolo-
gia, sendo denominada cardiologia inter-

vencionista. As doses recebidas pelos pro-
fissionais que atuam em cardiologia inter-
vencionista dependem de vários fatores,
como características clínicas e técnicas de
cada procedimento, experiência do médico
intervencionista, treinamento em proteção
radiológica, uso de vestimentas de prote-
ção individual, conhecimento do correto
funcionamento do aparelho de raios X, e a
posição do médico em relação ao tubo de
raios X e ao paciente.

No presente trabalho foi estudada a in-
fluência de alguns fatores na dose recebida
pelos médicos intervencionistas em proce-
dimentos de coronariografia e angioplastia
coronária, com o objetivo de contribuir para
a otimização da proteção radiológica ocu-
pacional nesta atividade. Estes dois proce-
dimentos foram escolhidos por serem os
mais freqüentes no hospital analisado.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram acompanhados profissionais de
três salas de hemodinâmica de um hospi-
tal-escola da cidade do Rio de Janeiro, du-
rante a realização de exames de angioplas-
tia coronária (30 procedimentos) e corona-
riografia (60 procedimentos). Durante es-
ses exames, normalmente, permanecem
dentro da sala: um médico responsável (sê-
nior), um médico assistente (júnior), um en-
fermeiro e um técnico. Durante as angio-
plastias, além desses profissionais, sempre
está presente um médico anestesista. Cada
profissional realiza cerca de 1.000 proce-
dimentos por ano.

Os procedimentos foram realizados nos
seguintes equipamentos de raios X: dois
Siemens Coroscop Hip Top (Siemens AG;
Munique, Alemanha), trifásico, modos
contínuo e pulsado de radiação com 7,5, 15
e 30 f/s, tubo de raios X de até 150 kV, fil-
tração adicional de 0,2 mm de cobre para
fluoro, intensificador de imagem com cam-
pos de 13, 17 e 23 cm² e taxas de kerma no
ar normal e alta (high), denominadas, res-
pectivamente, fluoro e fluoro+; um GE
Arcomax CGR (General Electric Medical
Systems; Milwaukee, EUA), mesa Angix
80, trifásico, modo contínuo de radiação,
com tubo de raios X de até 150 kV, taxas
de kerma no ar baixa (low), normal e alta
(high) e intensificador de imagem com
campos de 15, 23 e 30 cm².
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Foram utilizados dosímetros termolu-
minescente (TLDs) do tipo TLD100 (LIF:
Mg,Ti da Harshaw) em forma de chip de 3
× 3 × 0,5 mm³, fornecidos pelo Labora-
tório de Dosimetria Termoluminescente
(LDT) do Instituto de Radioproteção e
Dosimetria (IRD). Esses dosímetros foram
escolhidos, principalmente, por apresenta-
rem baixa dependência energética, lineari-
dade em toda a faixa de valores de doses
esperados e boa estabilidade(8).

Os dosímetros foram colocados em pe-
quenos sacos plásticos pretos (para blindar
a luz e proteger o TLD). Estes saquinhos
plásticos  foram fixados com esparadrapo
em sete pontos do corpo dos profissionais
que realizaram os procedimentos interven-
cionistas analisados: dois no tórax (por
cima e por baixo do avental de chumbo),
dois nas mãos (um no pulso da mão direita
e um no pulso da mão esquerda), um na
testa, um no joelho esquerdo e um no pes-
coço. A Figura 1 apresenta os sete pontos
avaliados.

O dosímetro colocado no tórax por den-
tro do avental estima a dose nos órgãos
blindados pelo avental. O ponto localizado
na testa é usado para a estimativa de dose
no cristalino, Hp(3), o dosímetro do joelho
estima a dose nas extremidades inferiores,
Hp(0,07), o das mãos estima a dose nas ex-
tremidades superiores, Hp(0,07), e o do
pescoço, a dose na tireóide, Hp(10). Foram

realizadas medições de dose na tireóide
(pescoço) em profissionais que utilizaram
protetores de tireóide e que não usaram esta
proteção durante a realização dos procedi-
mentos. No caso de o trabalhador usar pro-
tetor de tireóide, o TLD foi colocado por
baixo deste. O valor medido pelo dosíme-
tro colocado no tórax por fora do avental
estima a dose nas partes não-blindadas do
corpo e, dividindo sua resposta por 10, a
dose efetiva.

As medições foram realizadas por pro-
cedimento e somente um médico foi mo-
nitorado por procedimento (apenas aquele
que executou o exame). No total foram
avaliados cinco diferentes médicos em 30
procedimentos de angioplastia e 60 proce-
dimentos de coronariografia.

Alguns procedimentos de coronariogra-
fia foram realizados no modo pulsado e
outros foram efetuados no modo contínuo
de fluoroscopia (imagem em tempo real).
Em ambos os equipamentos de raios X o
modo de aquisição de imagem (imagem
gravada) foi digital; o aparelho GE Arco-
max CGR foi adaptado para substituir o
modo de aquisição de imagens de cine para
o digital. Dessa maneira, foi possível rea-
lizar uma comparação das doses recebidas
pelos profissionais nas mãos, olhos e joe-
lhos nesses três modos.

Nos procedimentos descritos neste tra-
balho, alguns profissionais utilizaram o

modo braquial (pelo braço) para o acesso
à veia e/ou à artéria para a introdução do
cateter, e outros o fizeram por via femoral
(pela virilha). Foi feita comparação das
doses recebidas pelos profissionais que
realizaram esses procedimentos por esses
dois modos de acesso.

RESULTADOS

Na Figura 2 apresenta-se a distribuição
do valor medido para a grandeza Hp(10) no
pescoço dos profissionais que usaram ou
não a proteção.

Na Figura 3 apresenta-se uma compa-
ração dos resultados das medições realiza-
das com dosímetros colocados por dentro
e por fora do avental.

Nas Figuras 4, 5, 6 e 7 apresenta-se a
distribuição dos valores medidos dos equi-
valentes de dose nas mãos e nos olhos dos
profissionais que executaram os procedi-
mentos por via braquial e por via femoral
e nos modos pulsado e contínuo de fluoros-
copia.

Alguns procedimentos de coronariogra-
fia foram realizados com acesso por via
braquial utilizando o modo contínuo. A Fi-
gura 8 apresenta os valores de equivalente
de dose nas mãos, cristalino e joelho dos
médicos que realizaram os procedimentos
que combinaram as duas técnicas (modo
contínuo + via braquial).

Figura 1. Pontos de monitoração dos profissionais. Figura 2. Análise dos valores de equivalente de dose pessoal na tireóide com
o profissional usando o protetor ou não.
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DISCUSSÃO

No caso da monitoração da tireóide dos
médicos, os maiores valores de equivalente
de dose registrados foram obtidos quando
o profissional não usava o protetor de ti-
reóide, mostrando claramente a importân-
cia do uso desses protetores para a redução

da dose. O maior valor do equivalente de
dose recebido pelos profissionais que usa-
ram o protetor de tireóide foi de 0,3 mSv,
enquanto sem o protetor esse valor alcan-
çou, em um procedimento, 2,9 mSv.

A leitura do dosímetro por baixo do
avental, na grandeza Hp(10), representa a
dose que o trabalhador recebeu neste ponto.

O objetivo desta comparação é verificar se
a dose por fora do avental multiplicada pelo
fator de atenuação do avental de 0,1 é pró-
xima da dose por dentro ao avental. O
maior valor de Hp(10) medido por fora do
avental foi de 2,4 mSv, que se for dividido
por 10 (ou multiplicado por 0,1) resultará
em um valor máximo de 0,24 mSv, que está

Figura 3. Análise dos valores de equivalente de dose pessoal por dentro e por
fora do avental de chumbo.

Figura 4. Análise do equivalente de dose no cristalino para os modos pulsado
e contínuo de fluoroscopia.

Figura 5. Análise do equivalente de dose no cristalino para os modos de acesso
a artéria e/ou veia por via femoral e braquial.

Figura 6. Análise do equivalente de dose nas mãos para os modos pulsado e
contínuo de fluoroscopia.

Figura 7. Análise do equivalente de dose nas mãos para os modos de acesso
a artéria e/ou veia por via femoral e braquial.

Figura 8. Equivalente de dose recebido pelos profissionais que realizaram os
procedimentos no modo contínuo de fluoroscopia e por via braquial.
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na faixa de valores medidos pelo dosíme-
tro por dentro do avental.

Os valores de dose nos olhos, mãos e
joelho dos profissionais que realizaram os
procedimentos descritos neste trabalho
variaram muito conforme o local de acesso
à veia e/ou à artéria, por onde são introdu-
zidos os cateteres, e pelo modo de fluoros-
copia utilizado (contínuo ou pulsado).

Os profissionais que realizaram os pro-
cedimentos por via braquial receberam
doses maiores do que os que os executaram
por via femoral. Este fato é decorrente do
posicionamento do médico durante o pro-
cedimento realizado pelos dois modos. Por
via braquial, o médico fica mais próximo do
tubo de raios X do que por via femoral(9).

Os valores de equivalente de dose ava-
liados nas mãos, olhos e joelhos dos pro-
fissionais que executaram os procedimen-
tos de coronariografia no modo contínuo
foram, em média, maiores do que os do
modo pulsado de fluoroscopia.

Os valores de dose apresentados nas
Figuras 4 a 8 chamam a atenção para a ne-
cessidade do uso de óculos plumbíferos
para proteção do cristalino e de proteção
adicional nas extremidades, principalmente
as mãos, pois foram estas que receberam as
maiores doses. Os valores das doses no
cristalino e nas extremidades, quando mul-
tiplicados pela carga de trabalho anual,
podem ultrapassar os limites de dose anual
estabelecidos por norma para essas regiões
anatômicas, podendo causar complicações
futuras. Por exemplo, considerando a mé-
dia das doses no cristalino sob essas con-
dições, 0,35 mSv, e multiplicando por uma
carga de trabalho de 1.500 procedimentos
por ano, resulta em uma dose equivalente
de 0,52 Sv, que ultrapassa o limiar de dose
de 0,5 Sv(10) para a formação de opacida-
des no cristalino.

O uso de apenas um único dosímetro no
tórax é adequado, quando se considera que
esta é a parte mais exposta do corpo. Uma

vez que na cardiologia intervencionista
outras partes do corpo estão sujeitas a do-
ses maiores, como mostrado nas Figuras 4
a 8, principalmente as mãos, este trabalho
recomenda o uso de dosímetros adicionais
para essas regiões.

CONCLUSÕES

Os resultados mostram claramente a
importância do uso do protetor de tireóide,
além do avental de chumbo, por todos os
médicos intervencionistas em todos os pro-
cedimentos.

A dose por fora do avental multiplicada
pelo fator de atenuação do avental de 0,1 é
próxima da dose por dentro do avental. 

As doses nas mãos, cristalino e joelhos
dos profissionais que executam procedi-
mentos intervencionistas por via braquial
e no modo contínuo de fluoroscopia foram
mais altas do que os realizados por via fe-
moral e no modo pulsado de fluoroscopia.
As doses nesses pontos, quando multipli-
cadas pela carga anual de trabalho, podem
ultrapassar os limites dessas regiões anatô-
micas estabelecidos por normas. Neste
caso, é necessário adotar medidas adicio-
nais de proteção. Para diminuir as doses
dos médicos intervencionistas, se faz ne-
cessário implementar mecanismos de trei-
namento em proteção radiológica para os
profissionais que trabalham com cardiolo-
gia intervencionista e realizar, periodica-
mente, o controle de qualidade nos equipa-
mentos que emitem radiação(11). É neces-
sário conscientizar todos os envolvidos
sobre a importância da utilização de outras
vestimentas de proteção individual, além
do avental de chumbo, tais como proteto-
res de tireóide, óculos plumbíferos e lu-
vas(4). Existem, no mercado, luvas especiais
que atenuam o feixe de raios X, fabricadas
com outros materiais absorvedores diferen-
tes do chumbo e que não diminuem a sen-
sibilidade das mãos(12).

Recomenda-se que neste serviço os
médicos intervencionistas sejam monitora-
dos nas mãos, mediante o uso de dosíme-
tros adicionais, tais como os dosímetros de
pulso, principalmente durante os procedi-
mentos realizados por via braquial e no
modo contínuo de fluoroscopia.
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